
ОБҐРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 
призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

Котушки для системи магнітно-резонансної діагностики  i_Open 0.36T, 
заводський номер MRI-PM036-8H034074 (або еквівалент) 

 

1. Замовник. 
Найменування: Обласне комунальне некомерційне підприємство «Чернівецький 
обласний медичний діагностичний центр» (ОКНП «ЧОМДЦ»). 
Код за ЄДРПОУ: 43364686. 
Місцезнаходження: 58005, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Небесної Сотні, буд. 5а. 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 
словником (у раз. поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 
кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин 
предмета закупівлі (лотів) (за наявності): 
Котушки для системи магнітно-резонансної діагностики i_Open 0.36T, заводський номер 
MRI-PM036-8H034074 (або еквівалент), Код національного класифікатора України ДК 
021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – ДК 021:2015: 33110000-4 – Візуалізаційне 
обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини. 
3. Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями. 
4. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-02-16-012908-a. 
5. Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності 
підприємства). 
6. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість 
предмета закупівлі визначена відповідно до Методики визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. При визначенні очікуваної 
вартості був застосований метод порівняння ринкових цін, обґрунтування очікуваної 
вартості предмета закупівлі здійснено на підставі моніторингу ринкових цін, що містяться 
в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або 
постачальників систем магнітно-резонансної діагностики та запасних частин до них, 
спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-
листах, в електронній системі закупівель «PROZORRO» та на аналогічних торгівельних 
електронних майданчиках, аналогічних товарів з врахуванням подібних технічних 
можливостей котушок для системи магнітно-резонансної діагностики i_Open 0.36T (на яку 
кількість приймаючих елементів, який рівень шуму, яка центральна частота, яка 
потужність передаючої системи тощо). 
Розрахунок очікуваної вартості закупівлі базувався на відпускній ціні виробника системи 
магнітно-резонансної діагностики i_Open 0.36T компанії Beijing Wandong Medical 
Equipment Co., Ltd. (Китай) на котушки для дослідження голови Head Coil, для 
дослідження шиї Neck Coil та для дослідження хребта Body L Coil. Також до розрахунку 
було включено необхідність автоматичного визначення системою підключених котушок, 
пакету оновлення програмного забезпечення для апарату МРТ та кабелю з’єднання стола 
пацієнта з котушками для введення в експлуатацію та коректної роботи нових котушок. 
При цьому до розрахункової очікуваної вартості предмета закупівлі було включено 
основні чинники, що впливають на ціну та враховані умови запланованої закупівлі – 
податок на додану вартість (ПДВ), обсяг закупівлі, умови оплати та поставки тощо. 
Таким чином, очікувана вартість закупівлі Котушки для системи магнітно-резонансної 
діагностики i_Open 0.36T, заводський номер MRI-PM036-8H034074 (або еквівалент), Код 



національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – ДК 
021:2015: 33110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та 
ветеринарної медицини становить 1 600 000,00 грн. з ПДВ. 
7. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 
Обгрунтування технічних, якісних характеристик. Технічні та якісні характеристики 
предмета закупівлі визначені в Додатку 3 тендерної документації (опубліковано в 
елекронній системі закупівель «Prozorro»). При визначенні технічних та якісних 
характеристик предмета закупівлі було враховано вимоги постанови КМУ від 02.10.2013 
№754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики 
in vitro». 

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 
 

№ 
п.п. Опис параметра Кількість 

одиниць 

Наявність 
функції або 
величина 
параметра 

Відповідність 
(так/ні, з 

посиланням на 
номер сторінки 

технічного 
документу 
виробника) 

1 
Автоматичне визначення 
системою підключених 
котушок 

 Наявність   

2 Пакет оновлення програмного 
забезпечення для апарату МРТ  Наявність  

3 Кабель з’єднання  стола 
пацієнта з котушками  Наявність  

4 Приймальні котушки:    

4.1 
Котушка для дослідження 
голови Head Coil (або 
еквівалент) 

1   

4.1.1 

Сумісність із системою 
магнітно-резонансної 
діагностики  i_Open 0.36T 
виробництва виробництва 
компанії Beijing Wandong 
Medical Equipment Co., Ltd. 
(Китай), заводський номер 
MRI-PM036-8H034074 

 Наявність  

4.1.2 Кількість приймаючих 
елементів, не менше   8  

4.1.3 Рівень шуму  < 0,5 дБ  
4.1.4 Центральна частота  15,3 ±0,25МГц  
4.1.5 Передаюча система  6кВт  

4.2 Котушка для дослідження шиї 
Neck Coil (або еквівалент) 1   

4.2.1  

Сумісність із системою 
магнітно-резонансної 
діагностики  i_Open 0.36T 
виробництва виробництва 
компанії Beijing Wandong 
Medical Equipment Co., Ltd. 
(Китай), заводський номер 
MRI-PM036-8H034074 

 Наявність  

4.2.2 Кількість приймаючих  4  



елементів, не менше  

4.2.3 Рівень шуму  < 0,5 дБ  
4.2.4 Центральна частота  15,3 ±0,25МГц  
4.2.5 Передаюча система  6кВт  

4.3 
Котушка для дослідження 
хребта Body L Coil (або 
еквівалент) 

1   

4.3.1  

Сумісність із системою 
магнітно-резонансної 
діагностики  i_Open 0.36T 
виробництва виробництва 
компанії Beijing Wandong 
Medical Equipment Co., Ltd. 
(Китай), заводський номер 
MRI-PM036-8H034074 

 Наявність  

4.3.2 Кількість приймаючих 
елементів, не менше   8  

4.3.3 Рівень шуму  < 0,5 дБ  
4.3.4 Центральна частота  15,3 ±0,25МГц  
4.3.5 Передаюча система  6кВт  

 
8. Обгрунтування обсягів закупівлі: Обсяги закупівлі визначено відповідно до потреб 
Замовника для забезпечення роботи системи магнітно-резонансної діагностики i_Open 
0.36T, заводський номер MRI-PM036-8H034074. 

 
 


